












Biocompatibility of the Urethane Shape Memory Polymer 
[1] Toxicity test on the agar overlay test
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耐 熱 性 98％a｝
耐 候 性 98％b）
繰 返　　し　作　動 性 なしc）




































































0 試料直下あるいは周辺に脱色域なし 0 融解なし
1 試料直下のみ 1 脱色域内の20％以下
2 試料の周囲0．5cm以内 2 脱色域内の40％以下
3 試料の周囲1．Ocm以内 3 脱色域内の60％以下
4 試料の周囲1cm以上だが、全面でない 4 脱色域内の80％以下
5 全面が脱色 5 脱色域内の80％以上が融解
（今井庸二論文より引用）1°｝
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　Asbについて脱色域の範囲をみると，試料の直
下および周辺では全面が脱色され，ゾーン指数は
5と判定された．この脱色域内の培養細胞をみる
と，試料直下の細胞群のうちには核周囲にニェー
トラルレッドに染色される細胞質がみられる細胞
が僅かに観察されるが，大部分の細胞では細胞質
はニュートラルレッドに染色されていない．また，
これら細胞は膨化して細胞辺縁は不規則な波濤状
図3：C．C．P．周辺の細胞に染色性が認められ，細
　　　胞融解はみられない．×200
図6：Asb直下細胞のほとんど融解し，染色性は認め
　　　られない．×200
図4　C．C．P．直下の細胞の染色性はよく，
　　　は細胞親和性を示す。×200
C．C．P． 図7：M．M．　A．周辺に強い染色性が認められ，細胞
　　　の融解はみられない．×200
図5：Asb周辺細胞の染色性が認められず，細胞の融
　　　解がみられる．×200
図8：M．M，　A．直下大部分の細胞は染色性を認めら
　　　れるが，一部細胞では染色性は認められず，細
　　　胞融解がみられる．×200
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を示したり，細胞が癒合して塊状に集るなど細胞
融解の様相がうかがわれる（図5，6）．この細胞
様相および染色状態を示す細胞率から融解指数5
と判定した．
　適正な操作で作られたレジン床義歯中にも約
0．5％のモノマーが残留し，これが通常刺激成分と
して指摘されている．しかし，アクリルレジンに
対するアレルギー反応は口腔内では殆ど起こらな
いとされている．
　本実験では，熱重合性歯科用アクリル樹脂を通
法に従い熱重合したM．M．A．試料を比較対照と
して検討した，M．　M．　A．における脱色域の範囲を
みると，試料の直下および周辺に脱色域はみられ
ず，ゾーン指数は0と判定された．またM．M．A．
直下の培養細胞を観察すると殆ど細胞は細胞質が
ニュートラルレッドに染色されるが，細胞質が染
色されない細胞が一部みられた．試料直下に集る
細胞のうちニュートラルレッドに染らない細胞は
図9　S．M．　P．周辺細胞は強い染色性が認められ，
　　　細胞融解はみられない．
全細胞の32％から38％程度であり（図8），融解指
数は4と判定された．しかし，試料周辺では細胞
融解の程度は低く，染色性のみられない細胞は全
細胞の約10％程度であり（図7），融解指数は1と
判定された．M．　M．　A．では，試料周辺の培養細胞
は試料直下の細胞と比較して形態的に正常な形態
を示す細胞が多くみられた．この結果からこの細
胞融解は残留モノマーの刺激によるものと考えら
れたが，確かなことについては不明である．
　ウレタン系形状記憶ポリマー（S．M．　P．）につい
て細胞毒性をみると，試料の直下あるいは周辺に
は全く脱色域がなく，ゾーン指数はoと判定され
た．また培養細胞を観察すると，試料の直下およ
び周辺の細胞はニュートラルレッドに細胞質が強
く染色され，核網構造の明るい球形に核が細胞中
央にみられ，正常なHeLa細胞の形態を示してい
た（図9，10）．これは殆どの細胞に細胞融解はな
いものとされ，融解指数は0と判定した．この
HeLa細胞培養寒天重層法による毒性試験ではS．
M．P．は細胞毒性はなく，生体親和性は強いと考
えられた．
　本実験で試験した各試料のゾーン指数および融
解指数については，試料の直下および周辺に分け
て表3に示す．
考 察
　歯科医療に使用されている材料は大別して金属
材料．高分子材料を主とした有機材料とセラミッ
クスなどの無機材料に分けられる．これら材料に
は生体内で全く反応しない生体不活性であるもの
表3：寒天重層法による結果
図10：S．M．　P．直下細胞は強い染色性が認められ，
　　細胞融解はみられない．
試料周辺
ゾーン指数 融解指数
C．C．P 0 o
Asb 5 5
M、M．A 0 1
S．M．P 0 0
試料直下
ゾーン指数 融解指数
C．C．P 0 0
Asb 5 5
M．M．A 0 2
S．M．P 0 0
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か，生体内で溶解や組織と反応を起こす生体活性
のものがある．
　人体に使われる材料は生体に対して絶対に毒性
があってはならない．口腔内に用いられる材料は
軟組織に対して無害でなけれぽならないし，循環
器系に吸収されて全身的に毒物反応を起こすよう
な毒性のある拡散性物質を含んでいてはならな
い．材料を生体に使用するには，培養試験による
毒性試験や動物実験による生物学的安全性を確か
められたものでなけれぽならない．
　現在，歯科材料の生物学的評価のために用いら
れている試験法は3段階に分けられている．第1
段階は，細胞毒性，刺激性，抗原性，発癌性につ
いて評価するスクリーニソグテストである．第2
段階は，臨床使用下で動物実験を行ない安全性を
確かめる使用試験であり，第3段階は臨床的状況
のもとでヒトの反応と臨床成績を得る臨床試験で
ある11）．
　in　vitroでの細胞毒性と刺激性によるスクリー
ニングテストでは主にマウスL－929線維芽細胞お
よびヒトHeLa細胞を用いた細胞培養法があ
る12’13｝．細胞培養のうち単層細胞培養寒天被覆法
を行なった．この方法の特色は，培養細胞と検体
の間に寒天層があり，検体が培養細胞に直接接触
していないことである．ニュートラルレッドで細
胞を生体染色しておくと，障害を受けた細胞は脱
色したり，細胞融解をしたりするので，評価基準
については評価方法で示した如く，表2に示す寒
天重層法における評価基準に従っている1°・14）．
　著者らは，S．M．P．の歯科領域への応用を目的
として寒天重層法により毒性試験を行ない，S．　M．
P．の生体親和性を確かめた．同時に従来より義歯
床用材料として使用されているM．M．A．にっい
て比較検討を行なった．
　ポリメタクリル酸メチルは毒性あるいはアレル
ギー反応を起こさせる性質があるといわれてい
る．また加熱重合アクリルレジンより常温型重合
型レジンの方が多量のホルムアルデヒドが遊離す
るとされている15）．しかし歯科用レジンがヒトに
全身的な影響を与えるという指摘はされていな
い．口腔粘膜を通して循環器系に入り込むメタク
リル酸メチルモノマーの量は極めて僅かである．
37℃の血液中のメタクリル酸メチルの半減期は20
分から40分の範囲内であり，その除去はメタクリ
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ル酸の加水分解によって行なわれる16）．
　田岡（1989）17）は，歯科充墳材料の歯髄由来培養
に対する細胞毒性の報告において，コンポジット
レジンではモノマーや第3アミン類の細胞毒性に
より未硬化のコンポジットレジンでは細胞毒性が
あらわれるが，重合反応の進行につれて細胞毒性
も減少し，硬化後試料では細胞毒性はほぼなくな
ると述べている．黒木ら（1988）18）はコンポジット
レジンの定量的細胞毒性試験で試験したところ，
指示条件下で硬化させたPyrofil　Light　Bond　U
が細胞毒性が低く，Pyrofil　Light　Bond　Gが細胞
毒性が高い結果を報告している．
　本実験での市販熱重合性歯科用アクリル樹脂は
一部細胞融解がみられ，融解指数は検体周辺では
指数1を示し，検体直下では指数2であり，脱色
域内では細胞融解の程度は40％から20％以下で
あった．残留モノマーの刺激によって細胞親和性
が抑制され，一部細胞融解が起きたものと考えら
れた．しかし義歯床などで使用する範囲において
は粘膜刺激性において安全性があるものとみられ
る．
　本実験に使用したS．M。P．は熱可塑性ポリマー
であり，ペレット状の成形素材を予備乾燥後ペ
レットの水分を0。03％以下とし，樹脂温度214℃，
射出圧力60～100kg／cmにて得られたS．　M．　P．製
品を使用した．この試験ではS．M．　P．は，脱色も細
胞融解も全く無く，陰性試料として比較使用した
C．C．　P．と同様に強い生体親和性をもつものと考
えられる．このS．M．P．の特徴は従来の熱可塑性
プラスチックと同じく，射出・押し出し，ブロー
等の成形法が使用でき，複雑な形状が得られる．
また形状記憶温度（Tg）は一30～70℃の範囲で自
由に選択することができる9｝．形状回復量が大き
く，実質は軽量であるとともに透明であり，着色
も自由である．今後，歯科領域をはじめとして，
医学領域への応用の可能性が十分考えられる19）．
形状記憶効果をもつ純粋のノーソレックスを圧縮
成形により成形した固体は，室温では任意の形状
に変形されたままであり，約40℃以上でもとの形
状に復元する．このTg点を利用して形状記憶効
果を種々に目的に使用している．ポリノルポネン
系形状記憶ポリマーの成形条件は，150℃前後で10
分程度の圧縮成形を要し，通常のプラスチックで
使用される成形は困難としている2°）．
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結 論
　ウレタン系形状記憶ポリマーの歯科材料として
の適応性を検討するために，ヒト子宮頸部癌由来
HeLa細胞培養，寒天重層法により細胞毒性試験
から次のことが明らかになった．
　本実験においては，陰性対照試料として細胞培
養用プラスチック，陽性対照試料としてアスベス
トを試料とするとともに，熱重合性歯科用アクリ
ル樹脂を比較検討した．
　1．ウレタン系形状記憶ポリマーは細胞培養用
プラスチックと同様に脱色や細胞融解がみられ
ず，細胞親和性があった．
　2．熱重合性歯科用アクリル樹脂は通法の熱重
合をしたものでは，一部に細胞融解がみられた．
　3．ウレタン系形状記憶ポリマーは生体材料と
して優れた生体親和性を有する材料と考えられ
た．
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